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با سلام و احترام؛
         تجهیزات پزشکی بهعنوان مهمترین اقلام مورد مصرف توسط پزشکان و گروههای وابسته پزشکی، نقش به سزایی در انجام فرآیندهای تشخیصی و درمانی دارند. با توجه به اهمیت نظارت بر دستگاه های مازاد و روند اسقاط سازی تجهیزات پزشکی به عنوان بخشی از اموال و دارایی های دانشگاه، ضروروت اعمال نظر کارشناسی دقیق و قانونمند در این خصوص ، تسهیل فرآیند تعیین تکلیف تجهیزات پزشکی مازاد و اسقاط و نیز استفاده از فضاهایی که جهت انبارش این تجهیزات اشغال شده، رعایت موارد ذیل جهت بررسی اقلام مازاد و اسقاط تجهیزات پزشکی غیرمصرفی آن مرکز الزامی می باشد.

1- استفاده از تجهیزات نوپدید و پیشرفته علاوه بر ارتقاء سرعت و دقت در انجام فرآیندها ، تسهیلات مناسبتری را بهمنظور ارائه خدمات به بیماران و درمان، پایش و حذف بیماریها و ناتوانیهای جسمی و روحی آنان فراهم خواهد کرد. در حالی که استفاده از تجهیزات پزشکی فرسوده و با طول عمر بالا، نتایج معکوس در پی خواهد داشت.
2-  از سوی دیگر، خرابی های مکرر، تحمیل هزینه های گزاف بابت تعمیرات و کاهش دقت وسیله نیز بر مشکلات استفاده از چنین تجهیزاتی میافزاید. با این وجود، از رده خارج کردن و اسقاط اعلام نمودن این تجهیزات با توجه به ارزش فوق العاده آنها و محدودیت منابع مالی برای تأمین دستگاههای جایگزین نیاز به بررسی دقیق و اعلام نظر کارشناسی توسط واحد تجهیزات پزشکی/شرکت نمایندگی دستگاه/دانشگاه را دارا می باشد.
3- با توجه به اهمیت وحدت رویه در اعلام اسقاط تجهیزات پزشکی و فاکتورهای مهم در عملکرد صحیح و اثربخش دستگاه های پزشکی، معیارهای اسقاط تجهیزات و وسایل پزشکی را که به عنوان شاخصهای کلیدی عملکرد آنها در نظر گرفته میشود میتوان به شرح زیر مطرح کرد:
· زمان کارکرد تجهیزات پزشکی: این زمان را میتوان به صورت مدت زمان کار تجهیزات پزشکی از لحظه ی نصب و راه اندازی تا زمان عدم استفاده از آن تعریف کرد که شامل مجموع زمان های فعالیت دستگاه در مرکز پزشکی و میزان زمان خواب دستگاه در همان مرکز بوده و حداقل آن 10 سال است. ازآنجاییکه شرکت های تجهیزات پزشکی 10 سال خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی را تعهد مینمایند، لذا یکی از ملاک های تشخیص پایان زمان کارکرد، پایان یافتن دوره تعهدات خدمات پس از فروش است.
· میزان خواب دستگاه: درصورتیکه بر اساس گزارشهای فنی و سوابق تعمیراتی تجهیزات پزشکی، مدتزمان خواب دستگاه به 5 تا 7 درصد کارکرد آن در یک سال برسد، ادامه کارکرد آن مقرونبهصرفه نبوده و میبایست برای اسقاط کردن آن تصمیم گیری شود.
· کیفیت عملکرد: درصورتیکه وسیله پزشکی در طول مدت زمان کارکرد خود نتواند اهداف مورد نظر را برآورده نماید، میتوان با توجه به نیاز موسسه پزشکی، اسقاط وسیله مذکور را اعلام کرد.
· هزینه های مربوط به تعمیرات: برمبنای 10 سال زمان کارکرد، به طور طبیعی ساالیانه سه درصد ارزش ریالی نهایی آن به عنوان سقف تعمیرات در نظر گرفته میشود و با رسیدن به سقف سی درصد، پس از ده سال، میتوان نسبت به اعلام مراحل اسقاط وسیله اقدام کرد.
· ایمنی دستگاه: چنانچه ایمنی استفاده از دستگاه بر اساس اعلام سازمان قانونی و یا کمپانی سازنده، به نحو فراوانی از وضعیت ایمنی زمان تولید آن خارج شود و حتی با انجام اقدامات اصلاحی مطابق ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخوانی وسایل پزشکی موردنظر کمپانی سازنده، مشکل برطرف نگردد، در این صورت میبایست کمپانی سازنده و شرکت نمایندگی آن را موظف به تعویض دستگاه کرد.
4- بدین منظور الزامی است ضمن رعایت فرآیند فوق، از زمان ابلاغ این بخش نامه تا پایان مهر ماه 1401، تمامی سرپرستان مراکز/پایگاه ها نسبت به تعیین تکلیف/گزارش گیری تجهیزات پزشکی مازاد /غیرفعال موجود در مراکز/پایگاه ها ( موجود در انبار مرکز یا در سایر بخش های مرکز)، با تکمیل فرم اسقاط ضمیمه شده در پیوست( تکمیل قسمت های مربوط به مرکز/بخش) و ارسال آن به واحد تجهیزات پزشکی ستاد اقدام نمایند. بدیهی است از این پس جهت اعلام هرگونه تجهیزات پزشکی غیرفعال مرکز/پایگاه شامل اسقاط و مازاد، صرفاً از طریق تکمیل «فرم اعلام تجهیزات پزشکی مازاد/اسقاط» پیوست صورت خواهد پذیرفت.
5- به پیوست فلوچارت فرآیند اسقاط سازی تجهیزات پزشکی جهت اطلاع تمامی واحدهای مرتبط ارسال می گردد.
6- الزامی است این بخش نامه و سایز بخش نامه های ابلاغی در خصوص تجهیزات پزشکی، در زونکن تجهیزات پزشکی مرکز/پایگاه جهت ارجاعات بعدی بایگانی و ذخیره گردد.
کما فی السابق اطلاع رسانی به پایگاه های تابعه بر عهده مرکز پشتیبان می باشد.
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