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بسمه تعالي

 



مرکز بهداشت جنوب تهران 


سرپرست محترم مرکز جامع سلامت 
مسئول محترم پایگاه سلامت و خانه بهداشت

[bookmark: _GoBack]با سلام و احترام؛
به اطلاع می رساند با توجه به لزوم رعایت موارد ایمنی الکتریکی در واحد غربالگری نوزادان جهت حفظ جان و سلامتی نوزادان (و با دانستن آنکه گرم کردن محل سوراخ شدن پوست با یک پارچه مرطوب گرم یا دستگاه گرم کننده پاشنه پا به مدت 3 دقیقه می تواند جریان خون را در محل افزایش دهد)، در صورت استفاده از دستگاه گرم کننده پای نوزاد، نیاز است که دستگاه پس از گرم شدن المنت حرارتی مطابق با دستورالعمل درج شده در جدول پیوست از جریان برق جدا و میزان دمای آن برای اطفال مناسب باشد و در نهایت پس از رعایت تمامی موارد ایمنی برای گرم کردن محل نمونه گیری در تماس با اطفال قرار گیرد. لازم به ذکر است جدول درج شده در پیوست این نامه همچنین در چک لیست نگهداشت تجهیزات پزشکی ابلاغی به مراکز و پایگاه ها به شماره نامه های 5395/12/11/1401 و 5394/12/11/1401 مورخ 22/06/1401 موجود و قابل بهره برداری است.


آدرس : خيابان انقلاب – خيابان وصال شيرازي – نرسيده به خيابان طالقاني – كوچه شهيد عباس شفيعي پلاك 2 
تلفن : 4-66978201  فکس :66978053آدرس الكترونيك : http://sthn.tums.ac.ir


image3.jpg
‘/JAJU’UM‘/
U/u/_/,w /‘j’/




image5.jpg
‘/JAJU’UM‘/
U/u/_/,w /‘j’/




image4.jpg
‘/JAJU’UM‘/
U/u/_/,w /‘j’/




image6.jpg
‘/JAJU’UM‘/
U/u/_/,w /‘j’/




image2.jpg
‘/JAJU’UM‘/
U/u/_/,w /‘j’/




image.jpg
‘/JAJU’UM‘/
U/u/_/,w /‘j’/




image1.png
U"/r}‘ %/’
u/dL/)U"/,wuL,w)




